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آزمایش دستگاه قطع گاز حساس به زلزله با میز لرزان
آزمایش یک نمونه در تاریخ 1/9/90 با رکوردهای درخواستی انجام شده و نتایج آن در جدول زیر ذکر شده است. در این آزمایش از دو شتاب​سنج مدل TML ARF-A با ظرفیت شتاب حداکثر g5 و دقت mg1 برای ثبت شتاب نمونه​ آزمایشی و شتاب میز لرزان استفاده شده است. داده​های ثبت شده شتاب​سنج​ها، در دیسک پیوست موجود است.
	شماره رکورد
	تحریک درخواست شده
	زمان و شرایط عمل کردن نمونه

	Record1
	رکورد مقیاس شده زلزله Northridge با جابجایی حداکثر 30 میلیمتر
	ابتدای رکورد عمل کرد

	Record2
	رکورد مقیاس شده زلزله ناقان با جابجایی حداکثر 25 میلیمتر
	ابتدای رکورد عمل کرد

	Record3
	رکورد مقیاس شده زلزله منجیل با جابجایی حداکثر 25 میلیمتر
	ابتدای رکورد عمل کرد

	Record4
	رکورد مقیاس شده زلزله ال​سنترو با جابجایی حداکثر 25 میلیمتر
	ابتدای رکورد عمل کرد


بدیهی است که انجام آزمایشات ذکر شده و ارائه داده​های فوق به منزله تأیید یا عدم تأیید دستگاه مورد آزمایش از طرف پژوهشگاه نیست. 
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